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Aşağıda belirtilen teknik şartnamenin ilgili kalemlerinde değişiklik yapılmıştır.
Teknik Şartname 36-44
36. KALEM: SOĞUTMALI ÇOK AMAÇLI MASAÜSTÜ SANTRİFÜJ
1.12. ŞARTNAME MADDESİ:  Güncellenmiştir.
1.20. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
1.21. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
1.23. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
1.24. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
1.25. ŞARTNAME MADDESİ: Çıkarılmıştır.
1.28. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
 
37. KALEM:  MASA TİPİ LABORATUAR SANTRİFÜJÜ
2.4. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
2.7. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
 
38. KALEM : VORTEKS MİKSER
3.3. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
3.7. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
 
42. KALEM: ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI
7.2. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
7.10. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
7.18. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
7.21. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
 
43. KALEM: ULTRASONİK BANYO
8.6. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
8.10. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
 
44. KALEM: ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR
9.2. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
9.3. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
9.11. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
9.17. ŞARTNAME MADDESİ: Güncellenmiştir.
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